LABORATOR ANALIZE APE

‘\ I F Apalifov poTARBILE SI APE UZATE
reseecrrentu e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentre
INCERCARE

SCO
8
RE A%

SRENISOIEC 17025:201

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1516 Data: 08.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

42741/01.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1516

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

01.10.2024, 08%, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1213/01.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

01.10.2024, 14%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

01.10.2024 — 08.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr. { /il

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1: 2023, SR EN ISO 5667-3: 2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea
Per_iumlrea y U.M. Metode de admise determinate de masurare
Indlcatorulul incercare (conf. Ordonanta 7/2023 — 0,
cu modificarile ulterioars) K=2 %
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7890- 0 0 +13
| (streptococi fecali) ** m| 2/2002 PSL 21 ‘
= SR EN ISO 9308-
?C‘f‘)‘l’;cirr';n‘f‘t’g{glrf)"‘e ufcr;;I[OD 1/2015/A1 2017 0 0 +9
PSL 19
Escherichia coli ufc/100 SR EN ISO.9308-
(coliformi fecaliy™ Tl 1/2015/A1 :2017 0 0 +9
PSL 19
Numar colonii la deimi | SRENISO6222. | MNicio . o
220C*=* 2004 PSL 01 -
anormala
i SR EN ISO 6222- Nici o
P maloni 14 ufc/ml 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
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S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondentis:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentr

\ l F Apa llfov  pOTABILE SL APE UZATE g =
‘ crun P O Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < B >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISO TEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111183

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV in data de: 01.10.2024

Valori Vitlori
maxime dete:rlr(l)i::ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise ~| de masurare
(conf. Qrdonanta Cod pl'Oba.. K=2 %
7!‘2923 ou 1516 o (1}
erocts
Metode electrochimice
Unitati pH |PTL 01 7.8 .
& b SRENISO 10523:2012 | 2°9° | 09 £0,18
e pSfem  |\PTL 02 645
ﬂConductlwtate oc SR EN 27888:1997 2500 26,0 + 5
Metode turbidimetrice
Acceptabila
- PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 g;sumn;gfﬁcr;: 0,13 +20
anormale
Metode volumetrice
r PTL 04
iCIor liber mg/! A R 0.5 0,331 £ 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l IR EN ISO 8467:2001 e 3,21 ki
) PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 14,8 +10
Metode spectofotometrice
o il (e, PTL 10 Ed.2/Rev.3
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3-2000 50 6,86 +15
PTL 09
|Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 < (0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** g-gu efectuat de un
laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.
Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95% Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in
unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul seris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei.
Raport de Tncercare intocmit in doui exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR =
ing.ch. CU?;I\I[ONICA "

tLabio @ HDe T
| st | Page 2 of 2

Exemplar nr./ /4

Punct de corespondentii: : Website: www.acilfov.ro
Bulevardul Dimitrie Eilxﬂ‘:g;fg?j:g%‘} Reg.com: J23/1433/2009
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Emul co;lta:'im'acilt‘ov = C.U.1: RO25709173

Etaj 3, Sector 2, Bucuresti ¥ : Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

S.C. Apii-Canal Ilfov §.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov




LABORATOR ANALIZE APE

acreditat pentre

‘\ I A_P?ﬁ'f'fo" POTABILE SI APE UZATE oo
ccrewn e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras X )
Bragadiru, Judetul Ilfov RE_ AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111183
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1517 Data: 08.10.2024
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

42741/01.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1517

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

01.10.2024, 08%, de la GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1214/01.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA Sl ORA PRIMIRII PROBEI:

01.10.2024, 14%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

01.10.2024 — 08.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea
Denumirea. U.M. Motode:de admise determinate | de masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 =2 0
cu modificarile ulterioare) = °
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 B
Bacterii coliforme ufc/100 81?25:1 5}??23?3_ 0 0 oy
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli ufc/100 igg%}i?gggg' o g ‘s
(coliformi fecali) mi PSL 19
. Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- il
2200 ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
N SR EN IS0 6222- Nici o
l;l;iorge: eakanil l ufe/ml 2004 modificare 0 %9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. A

8.C. Api-Canal [lfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



LABORATOR ANALIZE APE zereditat pensry

‘\ I Apaﬂ!'foi" POTABILE SI APE UZATE s
“pewro e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Q B >
Bragadiru, Judetul Iifov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR ENISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de |la GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1,
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 01.10.2024

Valori Valoi
maxime alon | incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determmatf.l de masurare
(conf. Ordonanta Cod proba- K=2 %
712923 cu 151 7 o (]
modificarile
ulterioare)
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,6 .
IPH o SREN IS0 105232012 | 9999 20.1 +0;15
" HS/cm PTL 02 644
[Conductivitate BC SR EN 27888:1997 2500 26,0 +5
Metode turbidimetrice
Acceptabila
;oo PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ?:rr;sanggltfclicrg: 0,16 + 20
anormale
Metode volumetrice
: PTL 04
IClor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,360 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 2 oY %18
. PTL 19
0
Duritate DH SR ISO 6059:2008 =25 14,6 +10
Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.3
Azotati (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3-2000 50 5,84 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 * 15
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniul mg/| SR 1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,064 +15
Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un
laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.
Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95% Simbolul " ™ " reprezinta incertitudinea raportata in
itati pH.
AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei.
Raport de incercare Tntocmit in doud exemplare din care originalul |a client. ——

SEF LABORATOR  APA.C

ing.ch.D ONICA, .., o]
, | Page2of2
Exemplar nr. / /f e e i)

_ . Punct de corespondenti: Website: www.acilfov.ro
S.C. Apd-Canal Ilfov S.A. _ i Tel:0374.205.200 ; .
Sediul sactal St Livesilar, Bulevardul Dimitrie Fax: 0374.205.204 Reg.com: J23/1433/2009

N o Pompein, nr. 9-9A, Iride 10, sS4 ey mo28709173
e Etaj 3, Sector 2, Bucuresti Email: contact@acilfovro oo o) cocial: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1




Apa Ilfov

\|F it

rwl

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acraditat pentru
INCERCARE

el
3 )
RE AR
SRENISOIEC 17023:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1518 Data: 08.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

42741/01.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1518

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARIL:

01.10.2024, 09", de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1215/01.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

01.10.2024, 14%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

01.10.2024 — 08.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
A Valori maxime Valori Incertitudinea
Denumirea Metode de : :
indieatorului U.M. e (cmf%g:nnalfa%ogs determinate de masurare
cu modificarile ultericare) _2 A’
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** mil 2/2002 PSL 21 -
Bacterii coliforme bty | SF EN 80 Se08-
(coliformi totali)** mi 112015/A1 :2017 g q *9
PSL 19
Ly . SR EN 1SO 9308-
i%‘flrf‘grrgrégc‘;ﬂll; “fCF’rjloo 1/2015/A1 :2017 0 0 +9
PSL 19
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nicl o
2200 ** ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 9
anormala
.. SR EN ISO 6222- Nici o
et ufc/mi 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala

Exemplar nr. /1]

Page 1 of 2

Punct de corespondenti:

§.C. Api-Canal Ilfov S.A. Pl
FApEea Bulevardul Dimitrie

Sediul social Str. Livezilor,

nr.94, Pantelimon, Ilfov 5 7
? = Ll Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Pompeiu, or. 9-9A, Iride 10,

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.i: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.re

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



LABORATOR ANALIZE APE aereguiat pentrs

‘\I F Apallfov  pOTABILE SI APE UZATE =i
werecremo e Punct de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < E >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE_ AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1183

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV in data de: 01.10.2024

Valori Vaiord
maxime alorl | Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determlnatt? de masurare
. (confOrdenanta | Cod proba. —n 0
7/2023 cu 1518 K=2 %
modificarile
ulterioare})
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,6 .
pH e SRENISO 105232012 | &9 | 4 & Wo
- pS/em  |pTL 02 642
IConductivitate oy SR EN 27888:1997 2500 26,0 x5
Metode turhidimetrice
Acceptabila
5 PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ggsmg;g;;; 0,21 + 20
anormale
Metode volumetrice
; PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,380 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQ2/l ISR EN ISO 8467:2001 - 5,18 219
: PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 25 14,6 +10
Metode spectofotometrice
Lyl Tl PTL 10 Ed.2/Rev.3
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3-2000 50 6,11 o1 £
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mag/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 =15
SR EN 26777/C91:2006
! PTL 08
LAmoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un
laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.
Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95% Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in
unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei.
Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA

Page 2 of 2

Exemplar nr. 4/}

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, or. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

S.C. Apid-Canal [ifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov




LABORATOR ANALIZE APE

acredstat pentre

INCERCARE

‘\ I F Apalifov  poTABILE SI APE UZATE —
resecrrentro e Punct de lneru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < ® >

Bragadiru, Judetul Ilfov RE_A

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1519 Data: 08.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

 COMANDA NR.:

42741/01.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1519

DATA, ORA Sl LOCUL PRELEVARII:

01.10.2024, 09%, de la CONSUMATOR - CALEA
BUCURESTI, NR. 51, SAT SAFTICA, COMUNA
BALOTESTI, JUDETUL ILFOQV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1216/01.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

01.10.2024, 14°°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

01.10.2024 — 08.10.2024

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr.4 //

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea
Per_lumlrea " U.M. I\_lletode de admise determinate de masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 K=2 %
cu modificarile ulterioare) =L /0
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 i
s SR EN ISO 9308-
Zi‘;ii‘:;}_}f‘ig:‘;{g’e “f‘ﬂoo 1/2015/A1 :2017 0 £9
PSL 19
_— . SR EN IS0 9308-
Eif;g:{gf";:c‘;?:; ufcr;;llﬂo 1/2015/A1 :2017 0 +9
PSL 19
Numar colonii la sim | SRENISO 6222- mo'\c':;;iic‘;re -
2200 2004 PSL 01 -
anormala
B SR EN ISO 6222- Nici o
e ufc/ml 2004 modificare £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Punct de corespondenti:

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Bulevardul Dimitrie

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, [lfov

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



\\

Apé_ lifov

RESFECT PENTRLU TINE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE S1 APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - CALEA BUCURESTI, NR. 51, SAT
SAFTICA, COMUNA BALOTESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 01.10.2024

acreditat penirs

INCERCARE

C“F—?

RE. Q
SRENISOIEC 17025:2018
ERT

CERTIFICAT DE ACREDITARE

1I 1185

Valori .
maxime | Valor | incertitudinea
Parametri u.Mm. Metode de incercare a?(r)’rzlset v o de masurare
(co';izqrzaoguma 1 5p19 ’ K=2 %
dberivarey
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,6 N
pH oo SRENISO 105232012 | ©%%° | g4 ik Le
2 uS/ecm PTL 02 643
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 2(5,0 +5
Metode turbidimetrice
Acceptabila
5 PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN SO 7027-1:2016 tf::gs;lnn;ca‘}f?;snl 0,25 + 20
anormale
Metode velumetrice
; PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,360 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mg0O2/l SR EN 1SO 8467:2001 5 119 ki
. PTL 19
0
{Duritate DH S T 25 172 +10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/l g%é%%%&éi?;goo 50 5,89 £ 15
PTL 09
iAzotiti (Nitriti) mag/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
) PTL 08
IAmonlu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 0.5 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ™ s-au efectuat de un
laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAL.
Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95% Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in

unitati pH.
AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei.

Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA "

Exemplar nr. {/ (

nr.94, Pantelimon, lifov

8.C. Api-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, ar. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti
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Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
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Apa Ilfov

PENTRL

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Bragadiru,

acradytal pentr

INCERCARE

w E >
RE A%

SRENISOIEC 17025:2018

Judetul Ilfov

CZRTIFICAT DE ACREDITARE
LI1i8s

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1520 Data: 08.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

42741/01.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1520

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

01.10.2024, 09%, de la CONSUMATOR - SHOP &
GO, STRADA LAHOVARI, COMUNA BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1217/01.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

01.10.2024, 14%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

01.10.2024 - 08.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2018,

SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si

PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea
Denumirea U.M. Metode de admise determinate | de masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 =29,
cu modificarile ulterioare) S o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 B
Bacterii coliforme ufcr100 | SEN SO 9308- . o -
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli ulwiol: | St 9% . . .5
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii la uomi | SRENISOe222. | Nao ; o5
220C** 2004 PSL 01 © =
anormala
% SR EN ISO 6222- Nici o
g‘;gge: Belant = ufe/m 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr.///

S.C. Api-Canal lifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifoy

Punct de corespondenti:

Bulevardul Dimitrie

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.re
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\|F Awaitor

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

CERTIFL

acraditat pentru
INCERCARE

GO

RENISOIEC!

ICAT
LI1185

70252018
DE ACREDITARE

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - SHOP & GO, STRADA LAHOVARI,
COMUNA BALOTESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 01.10.2024

Valori ValoFi
maxime alor | ncertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determmat.e de masurare
(conf. Ordonanta Cod proba. =2 9,
modifcerie 1520 =K
ulterioare)
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 1,7 "
IPH » SREN IS0 10523:2012 | ©°9% | g L
v, HS/cm PTL 02 642
Conductivitate BC SR EN 27888:1997 2500 26,0 + 5
Metode turbidimetrice
Acceptabila
- PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 ?:;srli]mo:g:a?; 0,46 t 20
anormale
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/I SR EN I1SO 7393-1:2002 0,5 0,389 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l |5 EN 1SO 8467:2001 . 14 £19
. PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 14,8 10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgll g;ﬁ;g I?fglgz(;-R;\ZIbSOO 50 5.03 18
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 415
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/ A1 05 | <0064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un
laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.
Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95% Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in

unitati pH.
AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si mterpretarl privind calitatea apei.
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Exemplar nr. ///

SEF LABORATOR
ing.ch.D

ONICA -
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Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-94, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti
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